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Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le Bracelet de Santé Connecté
August SWB200. Ce mode d'emploi vous aidera a
vous familiariser avec toutes les options de
I'appareil. Prenez quelques minutes pour lire
attentivement ce mode d'emploi, méme si vous étes
déja familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres,
vous étes prié de lire les consignes de sécurité avant
d'utiliser I'appareil.

Ne démontez pas le SWB200 par vous-méme. Cela
pourrait présenter un danger pour votre personne et
invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous étes prié de disposer I'appareil ainsi que ces
accessoires en conformité avec les directives sur les
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques) et tout autre réglementation en
vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprés des autorités compétentes
pour les régles a suivre en terme de recyclage.

Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut étre trouvée et lu
sur

notre site internet
http://augustint.com/en/declaration/

Service Client

Pour toute assistance technique ou service apres-
vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0)
845 250 0586 ou par email a service-
fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité
W Utilisation et Rangement de I'Appareil

Tenir I'appareil

Tenir I'appareil

transport de cet
appareil dans
vos bagages,
assurez-vous
qu'il est bien
rangé afin
d'éviter des
dommages par
impact.

éloigné des éloigné de
AN ':x"{l"gre;":;‘"es I'eau et de
] X i
Famperature de toute humidité.
fonctionnement
de l'appareil
¢ 0°C - 50°C.
b Température de
conservation
-10°C - 60°C.
Ne pas exposer Eviter de
& la poussiere, laisser tomber
alhuile ou a l'appareil et
la fumée. éviter les
chocs violents.
Lors du Ne pas frotter

ou mettre
I'appareil en
contact avec
des objets
tranchants.

B Maintenance
Veillez a débrancher tout cable avant de commencer a

nettoyer I'appareil.

N'essuyer
I'écranetles
boutons
qu'avecun
chiffon doux.

,(

Ne jamais netto-
yer'appareil
avecuntissuab-
rasif, un détergent
enpoudre, une
solution contena-
ntde I'alcool, du
benzene, un co-
mbustible ouun
produit chimique
der




2. Caractéristiques Principales

® Compte-Pas avec Calcule de la distance et Calories

B Moniteur de Fréquence Cardiaque et de Pression Artérielle
B Traqueur de qualité du Sommeil

B Vibration pour Alarme et Mémos

® Notifications d'Appel, SMS et d'‘événement Calendrier

3. Contenu de la Boite

SWB200 Cable de Recharge

Mode d'Emploi

4. Dénomination des Parties de Fonctions

1. Affichage OLED

2. Bouton Tactile

3. Connecteur de Recharge USB
4. Détecteur Multifonction

5. Clip du Bracelet



Guide de Démarrage Rapide

1. Scanner le code QR ci-dessous avec votre appareil ou
chercher ‘August Pulse’ sur Google Play ou I’Apple App
Store pour télécharger I'application.
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Android 4.1 ou supérieur ou iOS 8.0 ou supérieur requis.

1. Nous vous prions de recharger I'appareil completement
avant sa premiére utilisation. Pour recharger I'appareil,
tirer le coté du bracelet ayant la boucle afin révéler le
port de recharge et utiliser le cable fournis pour
connecter le SWB200 a un port USB alimenté. Sile
bracelet ne se recharge pas, brancher dans le port USB
dans l'autre sens.

. Lors de la charge, I'indicateur de batterie montrera la
progression. Lorsque complétement rechargée, une
batterie pleine sera affichée. S’assurer que la pression
de recharge du port USB utilisé est de 5V.

3. Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3

secondes pour allumer le SWB200.

4. S’assurer que le SWB200 soit a moins de 10m de
I’appareil a connecter. Pour connecter le SWB200,
lancer I'application August Pulse et appuyer sur
‘connecter Bracelet'. S’assurer que les permissions
soient autorisées ou accepter les requis systeme
lorsque demandé.

5. Une fois connecté, entrer vos informations personnelles
et appuyer sur ‘suivant’. Insérer vos objectifs journalier
(nombre de pas a effectuer chaque jour) et appuyer sur
Sauvegarder une fois terminer afin d’étre redirigé vers
la page d’accueil.

6. Le SWB200 est prét a 'usage.

N
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5. Utilisation

5.1 Bracelet
Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3
secondes afin d’allumer le SWB200.

Pour éteindre le SWB200 :
1. Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3
secondes
2. Appuyer sur le bouton tactile pour sélectionner ‘yes’.
3. Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3
secondes pour confirmer vouloir éteindre le SWB200.
Appuyer sur le bouton tactile pour activer I'écran. Une fois
affichage activé, ce dernier s’éteindra automatiquement aprés
5 secondes. Lorsque I'affichage est activé, appuyer sur le
bouton tactile pour naviguer entre les différents modes :
Heure et Date (affichage par défaut), Nombre de Pas,
Distance parcourue, Calories Brulées, Fréquence Cardiaque,
Taux d’oxygéne dans le Sang, Pression Artérielle,
Chronometre, Recherche Appareil Connecté et les
Informations sur le SWB200.

Les données sont d’ordre de référence et ne peuvent étre
utilisées médicalement.

5.1.1 Heure et Date (Affichage par Défaut)

Statut de la Connexion Bluetooth Statut de la Batterie

3 ED
(Affiché lorsque connecté) l E
Affichage de I'Heure LI E

ae/0s | Date (JJ/IMM)
Jour FRI

L’heure et la date seront mises a jour automatiquement des lors que
le bracelet est connecté a un appareil.

5.1.2 Nombre de Pas

o5
005

steps

Nombre de Pas Effectué

Le SWB200 affichera le nombre de pas effectué depuis le
début de la journée. Afin d’avoir les données précises, il
est recommandé d’indiquer les détails les plus précis dans
vos informations personnelles (se référer a la section
5.2.2).

5.1.3 Distance

Distance Parcourue

Le SWB200 calculera la distance parcourue en fonction du
nombre de pas effectué. Sila distance est inférieure a 1
Kilometre (K), I'unité utilisée sera le Méetre (M). Afin d’avoir
les données précises, il est recommandé d’indiquer les
détails les plus précis dans vos informations personnelles
(seréférer alasection5.2.2).



5.1.4 Calories

A

060

keal Calories Brulées

Le SWB200 calculera les calories brulées en fonction du
nombre de pas et de la distance parcourue.

5.1.5 Fréquence Cardiaque

b
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|:||:|m Fréquence Cardiaque

En entrant dans le mode de Fréquence Cardiaque, le

SWB200 commencera a mesurer la fréquence cardiaque.

Cela prend jusqu’a une minute. Une fois mesure prise, le
SWB200 vibrera et affichera la fréquence cardiaque en
Pulsations par Minute (BPM : Beat Per Minutes).

5.1.6 Taux d’Oxygéne dans le Sang

Taux d’Oxygene dans le Sang

En entrant dans le mode de Taux d’Oxygéne dans le Sang,
le SWB200 commencera a mesurer le Taux d’Oxygéne
dansle Sang. Cela prend jusqu’a une minute. Une fois
mesure prise, le SWB200 vibrera et affichera le taux
d’oxygéne dans le sang.

5.1.7 Pression Artérielle

.BF

lEH Pression Systolique (pression maximale)

EL| Pression Diastolique (pression minimale)
mmHg

En entrant dans le mode de Pression Artérielle, le SWB200
commencera a mesurer la pression Artérielle (ou tension).
Cela prend jusqu’a une minute. Une fois mesure prise, le
SWB200 vibrera et affichera les valeurs.



5.1.8 Chronomeétre

Minutes

STOP ED Seconds
WATEH A0 | wminiseconds

Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3
secondes pour entrer dans le mode chronomeétre. Appuyer
anouveau sur le bouton tactile pour lancer le chrono, pour
I'arréter ou le relancer.

Appuyer sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour
remettre le chronometre a zéro. Appuyer et maintenir
appuyé a nouveau le bouton tactile pendant 3 secondes
pour relancer le chronometre.

0o
0o
oa

Remarque : le temps maximum du chronomeétre est 99
minutes (1heure et 39 minutes). Une fois cette durée
dépassée, le chronomeétre recommencera depuis zéro
000000,
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5.1.9 Recherche Appareil Connecté

Q

FIND

Recherche Appareil Connecté

Appuyer et maintenir appuyé le bouton tactile pendant 3
secondes pour activer la fonction de Recherche de
I’Appareil Connecté. L’appareil connecté sonnera ou
vibrera dépendant de ses paramétres permettant de
localiser ce dernier.

Remarque : il est nécessaire que I'appareil connecté se
trouve a distance Bluetooth de10m afin que la fonction
puisse étre activée. S’il n’est possible d’entendre I'appareil
sonner ou vibrer, bouger dans une autre piece et
réessayer.

5.1.10 Informations surle SWB200

SWez200
MmAC

5B:3E:
5B:3E:
9E:0R SWB200's MAC information

Les informations du SWB200 permettent d’indiquer le code
identifiant unique a chaque bracelet. Cela permettra de
pouvoir connecter le bracelet voulu lorsque plusieurs
bracelets se trouvent a proximité.

&S



5.2 Application August Pulse

Scanner le code QR ci-dessous avec votre appareil ou
chercher ‘August Pulse’ sur Google Play ou I’Apple App
Store pour télécharger I'application.

.El

Android 4.1 ou supérieur ou iOS 8.0 ou supérieur requis.
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5.2.1 Connexion

1. Activer le Bluetooth sur votre appareil et s’assurer
que ce dernier se trouve a moins de 10m du
SWB200.

2. Lancer I'application ‘August Pulse’ et sélectionner
‘Connecter Bracelet'.

3. Sélectionner SWB200 dans la liste.

4. Siplus d’'un SWB200 se trouve a proximité, vérifier
les informations du bracelet afin de sélectionner le
bracelet a connecter (se référer ala section 5.1.10).

5.Une fois connecté, le statut de la connexion
Bluetooth sera activer et I'icone sera affiché sur
I’écran du SWB200.

Remarque : Pour les appareils Android, s’assurer que les
permissions soient accordées a I'appli ‘August Pulse’
lorsque demandé. Pour les appareils iOS, confirmer les
requis de la connexion Bluetooth lorsque demandé.

Activez Blustosth pour
permetire & « August Pulse » e application demance
de se conneeter sux Fautorisaticn dactiver Blueteoth,
aceessoires. fuoriser 7

ok

13-



5.2.2 Informations Personnelles 5.2.3 Page d’Accueil

Une fois le SWB200 connecté, insérer vos informations La page d’accueil permet d’afficher toutes les données sur

personnelles et appuyer sur ‘Suivant’. Indiquer vos un écran, tel le nombre de pas effectué, la distance

objectifs journalier (nombre de pas a effectuer chaque parcourue, la durée du sommeil, ainsi que les données des

jour) puis appuyer sur ‘Sauvegarder’ pour retourner vers la derniéres mesures de la fréquence cardiaque, pression

page d’accueil. artérielle, taux d’oxygéne dans le sang ainsi que I'état de
fatigue.

Les informations personnelles peuvent étre modifiées a
tout moment. Se référer ala section 5.2.4.1 pour
instructions supplémentaires.

O3 T Ll 40%8 1507

st Pulse Mesure

bl 41%8 1
o 20008 R—
i, W Sbeg i 7 co—
Sene s 9 ;oS Somnei 07 25 mi
Age 38
PUp—
. ST
VSIC T S
Taille 1T0em
- —
Poids TSkg ({P I
Foulée T0cm Q 22091800 5p02 95
—
Main & Gauche # Droite
@ g s P
I
Distance rMiles R

Taille

FPoids

par jour est le moyen idé
ctivité physique journall

Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.

-14- -15-




5.2.3.1 Prise de Mesure Manuelle

La fonction de prise de mesure manuelle permet a
I'utilisateur de procéder a une prise de mesure ponctuelle
de la fréquence cardiaque, Pression artérielle, taux
d’oxygene dans le sang ainsi qu’état de fatigue via
I'application

Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.
L’état de fatigue est calculé par un algorithme
mathématique et basé sur les données des autres prises
de mesures.

PE0 T Ll* a40%8 1508

O30 T0 <Gl 40%8 1508

Mesure

Mesure =

S

ise de mesure &n cou Mesure Manuelle

FC77bpm FA122/81miHg FC7bpm PA 122/81mimHg

& -] & @

Sp0z 2%% FatiqueFatigue Faible Sp0z 2%% FatigueFatigue Faible

1. Appuyer sur ‘Mesurer’ en haut a droite de la page
d’accueil pour entrer dans I’écran de prises de
mesures manuelles.

2. Appuyer sur ‘Mesure Manuelle’ pour lancer une prise
de mesure.

3. Une fois prise de mesure terminée, les données seront
alors affichées al’écran. Appuyer une fois dessus pour
afficher les données détaillées.

-16-

5.2.3.2 Pas

Le nombre de pas effectué sera affiché sur la page
d’accueil. Appuyer sur la section pour afficher les données
détaillées.

Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.

Faire glisser la date vers la droite pour afficher les
données des jours précédents.

* Appuyer surune des barres du graph pour afficher le
nombre exact de pas effectué

En dessous du graph se trouve les informations
supplémentaires telles nombre de pas, distance
parcourue, calories brulées et progression en rapport a
I'objectif journalier.

Appuyer sur < Notes > pour changer I'objectif journalier
(le nombre de pas a effectuer par jour).

Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour
changer l'affichage des données.

* Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média
social pour partager les données de progression les
plus récentes.

O4B T <L 40%E
Pas

3 Q &
Pas tm 132kcal
Résussite Objectifs
L |
Jour Semaine Moss
Y



5.2.3.3 Sommeil

Les données les plus récentes relatives au sommeil
seront affichées sur la page d’accueil. Appuyer sur la
section pour afficher les données détaillées.

Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.
¢ Faire glisser la date vers la droite pour afficher les
données des jours précédents.

¢ Appuyer sur une des barres du graph pour afficher la
durée exacte de sommeil pour la sélection.

e Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour
changer I'affichage des données.

* Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média
social pour partager les informations relatives au
sommeil les plus récentes.

LR ES

Sommeil

Avjerd"hui

ps de Sommeil Sommeil Profond

THeure30Minute

Jour Semaine Mo
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5.2.3.4 Fréquence Cardiaque
Les données les plus récentes relatives a votre fréquence
cardiaque seront affichées sur la page d’accueil. Appuyer
sur la section pour afficher les données détaillées, voir
I'historique des données ou effectuer une prise de
données en temps réel.

Remarque : les données sontd’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.

e Appuyer sur < Mesure Unique > pour effectuer une
prise de mesure.

e Appuyer sur < Mesure en Temps Réel > pour afficher votre
fréquence cardiaque en temps réel. Appuyer sur
< Mesureentemps Réel> a nouveau afin de désactiver la
fonction. Remarque : la fonction de mesure en temps réel
doit étre fermée afin de retourner a la page d’accueil.

e L’historique des données les plus récentes seront
affichées en dessous du graph. Faire glisser vers le
haut pour afficher les données les plus anciennes.

e Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour
changer I'affichage des données. Faire glisser la date,
semaine ou mois vers la droite pour afficher
I'historique des données.

* Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média
social pour partager les informations relatives a votre
fréquence cardiaque les plus récentes.

Pw Tl “L* 439%81510

Q2@ Tl <0 43981510

v 22091509 Fppm

- 22091800 TThpm

. 2091400 TThpm

T 22001300 92bpm

+ 22081200

! 22-0911:00 69bpm

Jour Sernaine Meis Jour Sermaine Mois
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5.2.3.5 Pression Artérielle
Les données les plus récentes relatives a votre pression
artérielle seront affichées sur la page d’accueil. Appuyer
sur la section pour afficher les données détaillées, voir
I’historique des données ou effectuer une prise de
données en temps réel.
Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.

e Lavaleurde laderniére prise de mesure sera affichée
sur la moitié haute de I’écran.
Appuyer sur < Mesure Unique > pour effectuer une
prise de mesure.
Appuyer sur < Mesure en Temps Réel > pour afficher
votre pression artérielle en temps réel. Appuyer sur
< Mesure en temps Réel > a nouveau afin de désactiver
la fonction. Remarque : la fonction de mesure entemps

réel doit étre fermée afin de retourner a la page d’accueil.

L’historique des données les plus récentes seront
affichées en dessous du graph. Faire glisser vers le
haut pour afficher les données les plus anciennes.
Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour
changer I'affichage des données. Faire glisserla
date, semaine ou mois vers la droite pour afficher
I'historique des données.

Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média
social pour partager les informations relatives a votre
pression artérielle les plus récentes.

W T0 S0 ¢l 16% 01347 048 TH L 39%E 1510

Pression Artérielle (2] Pression Artérielle

sujeardhui

2508 13:00 23/84 119/78

Etat Pression Artérielle
Pression Artérielle dans la normale

+ Z-0m 200

23.08 70:00 55/97

2308 19.00
23.02 18:00 125/82

23081700 118/79

Jour Semaine Mais Jour Semaine Mo
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5.2.3.6 Taux d’Oxygeéne dans le Sang
Les données les plus récentes relatives a votre taux
d’oxygéne dans le sang seront affichées sur la page
d’accueil. Appuyer sur la section pour afficher les données
détaillées, voir I'historique des données ou effectuer une
prise de données en temps réel.
Remarque : les données sont d’ordre de référence
uniquement et ne peuvent étre utilisées médicalement.
e Lavaleurde laderniére prise de mesure sera affichée
sur la moitié haute de I’écran.
e Appuyer sur < Mesure Unique > pour effectuer une
prise de mesure.
e Appuyer sur < Mesure en Temps Réel > pour afficher
votre taux d’oxygéne dans le sang en temps réel.
Appuyer sur < Mesure en temps Réel > a nouveau

afin de désactiver la fonction. Remarque : la fonction de

mesure en temps réel doit étre fermée afin de retourner
alapage d’accueil.

e L’historique des données les plus récentes seront
affichées en dessous du graph. Faire glisser vers le
haut pour afficher les données les plus anciennes.

* Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour.
changer I'affichage des données. Faire glisser la date,
semaine ou mois vers la droite pour afficher
I'historique des données.

e Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média

social pour partager les informations relatives a votre

taux d’oxygene dans le sang les plus récentes.
PR T L a39%E1501 G20 IO <Gl 39%81511

Oxygéne dans le Sang

Aujound i

Masurs an

Tomps Réoll

& 22091508 97,

Etat Oxygéne dans le
Cxygéne dans le San

= 22081500 99w

s 22091400 97

* 22001300

s 22091200 98y,

- 22091100 o7

Jour Sernaine Meis Jour Sernaine Mois
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5.2.4 Paramétres Généraux
Appuyer sur := pour afficher le menu des paramétres
généraux du bracelet. Appuyer sur une des options pour

5.2.3.7 Fatigue
L’état de fatigue sera affiché sur la page d’accueil.
Appuyer sur la section pour afficher les données

détaillées, voir I'historique des données ou effectuer une
prise de données en temps réel.

La valeur de la derniére prise de mesure sera affichée
sur la moitié haute de I’écran.

Appuyer sur <Mesure Unique > pour effectuer une
prise de mesure.

L’historique des données les plus récentes seront
affichées en dessous du graph. Faire glisser vers le
haut pour afficher les données les plus anciennes.
Sélectionner un jour, une semaine ou un mois pour
changer I'affichage des données. Faire glisserla
date, semaine ou mois vers la droite pour afficher
I’historique des données.

Appuyer sur Partager et choisir un réseau de média
social pour partager les informations relatives a votre
fatigue dans le sang les plus récentes.

Fatigue

Aujourd i

s 22091509 Fatigue Faible Faboyerne  Fala
27

2 22-0915:00 Fatigue Faible .

Etat Fatique

- Oxygéne dans le Sang narmal

L4 22-09 1400 Fatigue Faible

Astuces Santé
¥ 22-09 13:00 Fatigue Faible
- 22091200 En Bonne Santé
. 22-0911:00 En Bonne Santé
Jour Semaine Mo Jour Semaine Mois
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Infos Personelles
Rapport Hebdomadaire
Course

Activation Appareil Photo
Gestion Disposilifs
Paramétres Généraux

A propas

Déconnecter Wristband
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5.2.4.1 Informations Personnelles 5.2.4.2 Rapport Hebdomadaire

Vos informations personnelles pourront étre mise a jour Le rapport hebdomadaire permet de visionner les données
dans cette section : de la semaine en cours ainsi que celles passées.
ez LR L
e Sexe e Unité de mesure pour
. \ Rapport Hebdomadai

* Age la distance, taille et

* Taille poids

« Poids e Parametres de

* Foulée . f/grlgrl?res"Pression

e Main de portée -

artérielle

Une fois terminé, appuyer sur Sauvegarder en haut a
droite pour retourner a la page d’accueil.
LEL B B 7

Infos Pe

Sexee &m QF
Sommeil - Samaine Dernikre

Age )

Taille 170 em

Poids 15kg
Foulée 70em

Main [
5.2.4.3 Course

Cette fonction permet de traquer votre course.
Distance Miles . o) PETIT .
Appuyer sur ‘Durée de course Cumulée’ pour voir I'historique
de course.

Taille ft

Poids

Appuyer sur ‘Commencer’ pour commencer la prise de données.

 Appuyer sur @ pour changer I'affichage entre
normal et carte.

¢ Appuyer et maintenir appuyé le bouton jaune pour
mettre en pause.

* Lorsqu’en pause, appuyer sur le bouton vert pour
reprendre.

* Appuyer sur le bouton rouge pour finir la course.
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5.2.4.4 Activation Appareil Photo

Cette fonction permet d’activer I'appareil photo et de prendre

une photo directement depuis le SWB200, en secouant le

poignet.

1. Appuyer sur ‘Activation Appareil Photo’ pour commencer.

2. Une fois I'appareil photo activé, secouer le poignet portant
le SWB200 pour prendre une photo.

3. Appuyer sur “ Annuler ” pour retourner a la page d’accueil.
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5.2.4.5 Gestion Dispositifs
La gestion de dispositifs permet d’afficher le taux de
batterie restant du bracelet SWB200 connecté, ainsi que
les options suivantes :
* Gérer Connexion
- Afficher le statut de la connexion du bracelet
- Connecté ou Déconnecter le bracelet
* Rechercher Bracelet

- Appuyer sur ‘Rechercher Bracelet’ pour faire vibrer
le bracelet et permettre de le localiser. Remarque :
I'option de recherche du bracelet fonctionnera
uniquement si le bracelet se trouve a distance
Bluetooth (moins de 10m).

* Mémos (permet de programmer des alarmes
silencieuses vibrantes sur le_bracelet)

- Notifications d’appel : (ﬁ sera affiché al’écran dés
lors qu’un appel entrant survient sur le téléphone
connecté. =l

- Notifications de Messages : g sera affiché a
I’écran dés lors qu’'un message entrant survient sur
le téléphone connecté

-Réveil : le bracelet vibrera a I'neure impartie et
& sera affiché al’écran. 8 Réveils peuvent étre
créés.

- Notifications Sédentaire : lorsque cette option est
activée, le bracelet vibreraet E- seraaffiché a
I’écran si aucune activité est détecté pendant 45
consécutives minutes.

- Notification Appli : cette option permet d’activer ou
désactiver les notifications d’applications tierces,
telles Facebook, Twitter, WhatsApp etc.

-Ne Pas Déranger : 'option Ne Pas Déranger permet
de désactiver toutes les notifications pendant une
certaine période de temps (durant la nuit par
exemple, de 23:00 a4 08:00)

e Activation Automatique de I'Ecran : Lorsqu’option
activée, I'écran s’allumera automatiquement dés lors
que le poignet est tourné.

g/e



Mesure automatique a Chaque Heure : Lorsqu’option
activée, une prise de mesure sera effectuée
automatiquement a chaque nouvelle heure. Nous
recommandons d’activer cette fonction afin d’avoir les
données les plus précises.

Mise a jour Micro Logiciel : cette page affichera la
version de votre bracelet et donnera I’option de mettre
ajour le micro logiciel si une nouvelle version est
disponible.

5.2.4.6 Parametres Généraux

Informations Personnelles : se référer a la section
5.2.4.1 de ce mode d'emploi.
Objectifs Santé : permet de modifier le nombre de pas a
effectuer chaque jour.
Application Tierce
- Apple Health (Appareil Apple Uniquement)
-WeChat Sport
- Google Fit (Appareil Android Uniquement)
Remettre aux Parametres d'Usine : permet de remettre
le bracelet aux paramétres d'usine. Toutes informations
contenues dans le bracelet et connexion seront
effacées.
Effacer Données : permet d'effacer les données sur
I"application ou le bracelet, voire les deux.
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5.2.4.7 A Propos

La section a propos indique la version de I'application et
permetl’acces a la section Aide.

Depuis la section Aide, il est possible de :

« Nous envoyer un commentaire a propos de votre
bracelet, de I'application August Pulse ou de reporter
un bug.

« Voirlaliste des questions fréquentes (appuyer une des
questions pour afficher la réponse).

5.2.4.8 Déconnecter le Bracelet

Appuyer sur ‘Déconnecter Bracelet’ pour déconnecter
votre SWB200 de I'application. Pour effacer la connexion
de votre téléphone, aller dans les paramétres Bluetooth de
I"appareil.
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6. Recharger I’Appareil

Pour recharger I'appareil, décrocher le bracelet ayant la
boucle. Cette opération révelera la prise de recharge USB
du bracelet. Connecter la prise de recharge USB a un port
USB alimenté directement ou en utilisant le cable rallonge
fourni. Sile bracelet semble ne pas se recharger, brancher
le bracelet dans I'autre sens.

L’icone de la batterie se remplira lors de la charge. Lorsque
recharge complétée, I'icdne sera plein. S’assurer que la
tension de sortie du port USB utilisé soit de 5V.
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7. Dépannage

Problémes

Solutions

Le bracelet ne
s’allume pas

« Recharger le SWB200
Appuyer et maintenir appuyé le bouton
tactile pendant 3 seconds

Ne se recharge pas

« Insérer le SWB200 dans un port USB
alimenté et vérifier le sens d'insertion
Utiliser le cable rallonge fourni pour
connecter au port USB alimenté.

Ne se connecte pas|

« Confirmer que le Bluetooth soit allumé sur
votre appareil

Confirmer que le SWB200 se trouve a
moins de 10m de votre appareil
Confirmer que I'adresse MAC du SWB200
soit la méme que celle affichée dans I'appli
S’assurer que toutes les autorisations
requises soient autorisées.

Pas de sonnées
affichées dans
I'appli

« Confirmer que le SWB200 soit connecté
a votre app areil

« Activer la prise de mesure automatique
dans les Parameétres Dispositifs

Les notifications
ne s’affichent pas

« Confirmer que le SWB200 soit a proximité
de votre appareil et que le Bluetooth soit
activé

« VVérifier les paramétres des mémos dans
I'appli

-31-




8. Détails Techniques

Ecran OLED

0,96 pouces; 128x64 pixels

Puce

Nordic NRF51822

Version Bluetooth

v4.0BLE

Capteur Fréquence Cardiaque

PixArt PAH8001

Type de Batterie

Li-polymere de 180mAh

Autonomie 15 - 20 Jours
Autonomie en Veille 30 Jours

Durée d'une Recharge 2 Heures env.
Matériel Bracelet TPU

Indice de Protection P67

Poids Net 30g

Dimensions 258 x 22 x 13.8mm
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9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois a
compter de la date d’achat initial. Dans le cas improbable d’'une
panne due a un défaut de matériaux ou de fabrication, I'appareil
sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette
période. Un produit équivalent sera proposé au cas ou le produit
n’est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

M La garantie n’est valable que dans le pays ou le produit
est acheté.

M Le produit doit étre correctement installé et utilisé
conformément aux instructions données dans ce mode
d’emploi.

B e produit ne doit étre utilisé qu’'a des fins domestiques.

B | a garantie ne couvre que l'unité principale et pas les
accessoires.

B | a garantie ne couvre pas les dommages causés par une
mauvaise utilisation, négligence, des accidents et
catastrophes naturelles.

M La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu
ou a été endommageé par des réparations inexpertes. Le
fabriquant décline toute responsabilité concernant des
dommages fortuits ou des dommages indirects.

B Veuillez consulter notre service clients avant de retourner
tout produit ; nous ne somme pas responsables des
retours de produit inattendus.

MW Tous produits défectueux doivent étre conservés et
renvoyés dans leur emballage d’origine avec tous les
accessoires et la facture d’achat d’origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires
ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration
de conformité peut étre consultée sur notre site internet a I'adresse

http://www.augustint.com/en/declaration.
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